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1o ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ  

ΟΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ 
ΣΚΟΠΟΣ 

• Άρθρο 33 Καν. 882/2004, υποχρεώσεις Ε.Ε.Α.Σ. 

• Διερευνητικού χαρακτήρα: μέθοδος / αξιολόγηση-ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων οροτυποποίησης ιδιωτικών Εργαστηρίων αυτοελέγχων 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

 
04/03/2013 Αποστολή πρωτοκόλλου Δ.ΣΧ με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο.  

04 - 08/03/2013 Επεξεργασία και επιβεβαίωση ταυτότητας στελεχών 

Σαλμονέλλας του Δ.ΣΧ. από το Ε.Ε.Α.Σ. 

12/03/2013 Αποστολή στελεχών σαλμονέλλας Δ.ΣΧ. με courier. 

19/03 – 05/04/2013 Διεξαγωγή Δ.ΣΧ.  

05/04/2013 Υποβολή αποτελεσμάτων Δ.ΣΧ. από τα εργαστήρια 

με ηλεκτρ. ταχυδρομείο. 

19/04/2013 Καταληκτική ημερομηνία κοινοποίησης της 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Δ.ΣΧ. από το 

Ε.Ε.Α.Σ. 



ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 

Δήλωση ενδιαφέροντος 

• Επτά (7) ιδιωτικά εργαστήρια, επίσημος πίνακας εργαστηρίων  Ε.Π.Ε.Σ. 

 

Διανομή διεργαστηριακού σχήματος 

• Έξι (6) εργαστήρια 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή αποτελεσμάτων 

• Πέντε (5) εργαστήρια 

• Το εργαστήριο με κωδικό αριθμό 4 δεν απέστειλε αποτελέσματα 
 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1-6  
 



ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

α/α 

ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΟΤΥΠΟΣ 

ΟΡΘΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 4,12:i:1,6 S. Agama 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ 

ΟΡΟΤΥΠΟΣ 

2 4,12:i:- 

S.I. 4,12:i:- 

ατυποποίητη 

S.I. 4,12:i:- 

ατυποποίητη 

3 9,12:a:1,7 S. Saarbruecken 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ 

ΟΡΟΤΥΠΟΣ 

4 4,5,12:r:1,2 S. Heidelberg 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ 

ΟΡΟΤΥΠΟΣ 

5 4,5,12:i:1,2 S. Typhimurium S. Typhimurium 

6 9,12:g,m:- S. Enteritidis S. Enteritidis 

7 6,7:r:1,2 S. Virchow 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ 

ΟΡΟΤΥΠΟΣ 

8 9,46:a:e,n,x S. Baildon 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ 

ΟΡΟΤΥΠΟΣ 

ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ 

ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ 



ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 







ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ  

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 

 

•  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΟΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ένα (1) εργαστήριο : μία φορά την εβδομάδα 

Δύο (2) εργαστήρια: άλλο 

Δύο (εργαστήρια): ------  

 

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2012 

Ένα (1) εργαστήριο: 33 στελέχη Σαλμονελλών 

Ένα (1) εργαστήριο: 90 στελέχη Σαλμονελλών 

Ένα (1) εργαστήριο: 4 στελέχη Σαλμονελλών από διεργαστηριακό σχήμα 

 

  ΟΡΟΤΥΠΟΙ 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Ι 

ΚΩΔ. ΕΡΓ. 1 2 3 5 6 

ΜΕΘΟΔΟΣ Κλασσική 
οροτυπία 

Wellcolex 
Colour 

Salmonella 
(rapid latex 

agglutination 
test kit) 

+ 
Κλασσική 
οροτυπία 

Salmonella 
Sero Quick ID 

KIT 

Κλασσική 
οροτυπία 

PCR & 
Κλασσική 
οροτυπία 

Χρήση  
απαραίτητων 

αντιορών 

+/- 
 

- - - + 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΙΙ 

ΚΩΔ. ΕΡΓΑΣΤ. 1 2 3 5 6 1-6 

S. Enteritidis (1) + +/- + - + 4/5 

S. Typhimurium 
(1) 

+ - + - + 3/5 

S. enterica 
subsp. enterica 

4,12:i:-  
Ατυποποίητη (1) 

  

+ - +/- - + 3/5 

«Διαφορετικός 
ορότυπος» (5) 

4/5 3/5 4/5 3/5 5/5 
* 

S. Heidelberg, 
S. Virchow 

19/25 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΟΤΥΠΩΝ 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
• Συμμετοχή ποσοστού 25% των Εργαστηρίων που διενεργούν αυτοελέγχους  και 

συμμετέχουν στα Ε.Π.Ε.Σ. 
 
• Διερευνητικού χαρακτήρα  
o ακολουθούμενη μέθοδος τυποποίησης – ορθότητα εφαρμογής 
o ορθή αξιολόγηση αποτελέσματος μεθόδου 
o ορθότητα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων στους πελάτες  

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 

 1 εργαστήριο               100% επιτυχία : κλασσική μέθοδος οροτυποποίησης +  
  μοριακή μέθοδος (PCR) 

 
 1 εργαστήριο               87,5% επιτυχία: κλασσική μέθοδος οροτυποποίησης 
   αστοχία: «διαφορετικός ορότυπος», έλλειψη αντιορού ? 
 
 1 εργαστήριο              87,5% επιτυχία: ειδικό κιτ  γρήγορης οροτυποποίησης  
   αστοχία: Salmonella enterica subsp. enterica 4,12:i:-   

  ατυποποίητη  
 
 2 εργαστήρια            < 50% επιτυχία: κλασσική μέθοδος οροτυποποίησης 
                   αστοχία: S. Enteritidis, S. Typhimurium, S.I.  4,12:i:- ατυποποίητη,   

     «διαφορετικός ορότυπος», έλλειψη αντιορών?  



 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΕΣ «ΣΤΟΧΟΣ» 

• Salmonella Enteritidis,  

• Salmonella Typhimurium,  

• Salmonella enterica subsp. enterica 4,12:i:- ατυποποίητη 

 

 Τρία (3) εργαστήρια: 100% επιτυχία                   ΌΜΩΣ…. 

o Ένα (1) εργαστήριο εξ’αυτών :  πραγματικό ποσοστό επιτυχίας 66,66% 

   ανεπαρκής τεκμηρίωση για τον ορότυπο  

    S.enterica subsp. enterica 4,12:i:- ατυποποίητη 

 

  Δύο (2) εργαστήρια: 0% επιτυχία                       ΑΝ ΚΑΙ…. 

o Ένα (1) εργαστήριο εξ’αυτών: προσδιόρισε Salmonella Enteritidis 

  ανεπαρκής τεκμηρίωση (δεν ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη 
 αλληλουχία αντιορών για τα βλεφαριδικά αντιγόνα)   



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Η διεργαστηριακή δοκιμή πέτυχε τον στόχο για τον οποίο διενεργήθηκε. 

 

 Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης στα ιδιωτικά εργαστήρια αυτοελέγχων 

 Διερεύνηση εφαρμοζόμενων μεθόδων τυποποίησης Σαλμονελλών, ανάλογα με 
τις ανάγκες και τους στόχους τους 

 Επάρκεια των μεθόδων  τυποποίησης? 

 Ελλείψεις απαραίτητων μέσων (π.χ. αντιορών Σαλμονελλών)? 

 Επάρκεια /ικανότητα αναλυτών? 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ 
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (e.g. EK 1086/2011), 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ 


